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Gutacliten der Commission. 


Nachdem die Commission den vorliegenden Gegenstand uiul 
die darauf beziiglichen Berichte der Mifglieder Hessler und 
Stampfer vviederholt eiuer sorgfaltigen Erwagung und Bespre- 
cliung unterzogen hatte } vereinigte sic sich einstimmig zu fol- 
gendem Gutacliten; 

Die Commission erklart sich mit den Berichten von Hess- 
ler und Stamp fer durchgehends einverstanden und erkennt 
eine grundliche Reform in Bezug auf die Ariiometer fur Brannt- 
vvein und Weingeist als dringend nothwendig, sowohl im Inter- 
esse des Handels und der Industrie, als ouch des hohen Aerars. 
Zu diesem Zvvecke unterlegt sie folgenden Antrag: 

1. Das Tralles’sche Araometer seiner wissenschaftlichen 
Grundlage und aussern Form nach , wie diese gegenvvartig in 
Pretissen iiblich ist, einzufuhren ; 

2. die Normaltemperatur dabei = 12° R. zu setzen ; 

3. die Scale in 100 Theile zu theilen, oder das Instrument 
so einzurichten, dass es angibt, wie viele Maass reinen Alko- 
hols in 100 Maass der Fliissigkeit enthalten sind, jedoch zu ge- 
statten, dass die BezifTerung auch nach der 40theiligen Scale 
angebracht werde. 

4. Die Correction wegen der Temperatur soil unmittelbar 
vom Thermometer abzulesen sein, der Art, dass zvvei Reaumur’- 
sche Grade 1 pCt. Correction geben. Jedoch soil das Publicum auf 
Verlangen auch eine gedruckte Correctionstabellc haben konnen. 

5. Zweierlei Ausgaben des Instrumentes zu gestatten, die 
cine mit dem ganzen Umfange der Scale auf einer Rohre, und 
cine aiulere, bei welcher die Scale auf zwei Rohren vertheilt ist. 

6. Die Anfertigung solcher Instrumente nur Kiinstlern von 
erprobter Geschicklicbkeit zu iiberlassen; fiir eine strenge amtlich 5 
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Priifung derselben zu sorgen und diese nur solchen Organen 
za iibertragen, welche die nothigen wissenschaftlichen Kennt- 
nisse besitzen; iiberhaupt alle Vorsichten anzuwenden, um 
Nachtheil oder Betrug zu verhindern. 

7. Hinsichtlich der Verfertigung dieser Instrumente, dann 
ihrer Priifung und ihres Gebrauches besondere Belehrungen hin- 
aus zu geben. 


Zur Begriiiidung des Commissions-Vorschlages in Betreff 
der Araometer fur Weingeist und Branntwein. 


Unter den verschiedenen Araometern fur Branntwein und 
Weingeist sind gegenwiirtig jene von Tralles und Gay-Lussac 
nicht nur in ausgebreiteter Anwendung, sondern auch zu den 
vorziiglichsten geziihlt, sowohl wegen ihrer scharfen, wissen¬ 
schaftlichen Grundlage, als auch ihrer Bequemlichkeit in der 
Anwendung. Nebst diesen ist noch Meissner's umfassende Ar¬ 
beit iiber diesen Gegenstand in Betracht zu ziehen. Um die 
zweckmiissige Wahl treffen zu kbnnen, ist es nothig, die Grund- 
lagen oder Fundamcntalbestimmungen, von denen Tralles, Gay- 
Lussac und Meissner ausgehen, gegenseitig init einander zu 
vergleichen. Als Quelle hiezu ist hinsichtlich der beiden erstern 
vorziiglich der Artikel „Araometrie” in deni Handworterbuch der 
Chemie von Li ebig, Poggendorff und Wohler, in Bezug 
auf Meissner dessen Araometrie beniitzt. 

Tralles, welcher 1811 von der preussischen Regierung 
aufgefordert wurde, den besten und sichersten Weg zur Erhe- 
bung der Branntweinsteuer anzugeben, hat seine Araometer nicht 
auf eigcne Versuche, sondern auf jene Gilpin’s gegriimlet, indem 
er diese zu seinem Zvvecke, einer Umarbeitung unterzog. Gil¬ 
pin hat seine Versuche iiber das specilische Gevviclit und das 
Volum der Mischungen von Alkohol und VVasser bei verschie¬ 
denen Temperaturen u nler der Leihing Blagden’s angestellt 




